Magner 150. Проверка работоспособности ИК-сканеров через CF_IR_VIEWER.

Для проверки пропустить настроечную синюю бумагу.

Нормальная работа сканеров:
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Проблема с проводами:
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Если CF-IR Main Board повреждена:
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Если проблема с проводом на ИК-передний сканер:
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Если поврежден один из ИК-сканеров:
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Если проблема с датчиками счета или энкодером, ИК-изображение будет короче.

