1. При включении аппарат успешно проходит самотестирование, нормально работает

2. При нормальной нагрузке через 1-2 часа (может и раньше) аппарат всё бросает в режект-карман   

    по ошибке неопределённости (как правило)

3. После сброса если положить банкноты в подающий карман появляется сообщение – CIS not 
    Ready 
4. При этом войти в меню тестирования CIS part невозможно – сообщение об отказе связи с 

    платой.

5. После отключения-включения аппарат успешно проходит самотестирование, нормально 

    работает, но уже меньшее время, затем проблема появляется опять.

Прошивка ПО 8_263 предназначена для решения данной проблемы

